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装置運転中に槽内の物品が一目で確認できる構造であること。

材質はSUS304＃400研磨仕上げであること。

電源部は、交流単層100V２０Aであること。

【性能・機能等について、以下の要件を満たすこと】

繊細なマイクロ機材の洗浄も可能な機能を有していること。（第三者機関によるエビデン
スを取得していること。

工程完了時に報知機能を備えていること。

仕　　様　　書

令和４年８月３１日(水)

超音波洗浄器（レビクリーン６１０RZ）　一式

【構成内訳について、以下の要件を満たすこと】

超音波洗浄器　レビクリーン　610RZ(M) 1台

洗浄槽、循環洗浄ノズル、超音波発振傘型弁、操作パネル、環状鉗子トレー接続ポート
を有していること。

【規格について、以下の要件を満たすこと】

洗浄槽をキャビネット内に収納した構造とする。

外形寸法は、幅730mm×奥行500mm×高さ465mm（装置後部は575mm）であること。

槽内寸法は、幅560mm×奥行275mm×高さ175mmであること。

【設置等について、以下の要求要件を満たすこと】

入札機器の使用者に対して、操作説明及び保守などについての事項の説明・指導を行う
こと。

入札機器の導入時点で、後継機種が発売された場合には使用者に報告、指示を受ける
こと。

入札機器は、入札時点で既に製品化されていること。

令和５年３月３１日までに、舞鶴赤十字病院　中央材料室内の指定箇所に設置すること。

入札額には設置にかかる雑材・消耗品費・現地試験調整費、報告書作成及び交通費、
安全管理費、現場管理費、一般管理費、その他本件設置・廃棄にかかる一切の費用を
含むこと。

指定した納品場所において、本製品の据付、運転、調整を行うこと。

【その他について、以下の要求要件を満たすこと】

入札機器の保証期間は1年保証とする。

超音波洗浄方式は、レビテーション超音波式であること。

装置は洗浄及びすすぎの機能を有していること。

洗浄～すすぎまで全自動運転で処理できること。

管状器具の装着は、カートリッジ式であり、装置本体と脱着できる機能であること。

洗浄剤は毎回自動注入式であること。

各工程のプログラム機能を1つ以上有していること。

１回の運転で管状基部のみ６本以上を処理できること。

１回の運転で手術器具及び他の手術器具を洗浄できること。

過給水時異常報知し、動作が停止する機能を有していること。


